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KURZFASSUNG

Die Umströmung von Körpern ist von besonderer Bedeutung für die Wissenschaft und Technik. Die 
Optimierung der Umströmung von Flugzeugtragflächen beispielsweise kann zu einer Reduzierung des 
Reibungswiderstandes und damit zu geringerem Treibstoffverbrauch und Schadstoffemissionen füh-
ren. In der Biomedizin sind Blutströmungen an künstlichen Herzklappen, implantierten Miniatur-
Blutpumpen sowie durch enge Kapillaren für Lab-on-a-Chip-Anwendungen von großem Interesse. 
Auf dem neu aufkommenden Gebiet der Mikro- und Nanofluidik treten Strömungen auf kleinsten 
Skalen auf, wie z.B. bei Mikrodüsen zur Ausrichtung von Satelliten. In allen genannten Beispielen 
treten in der Strömung starke Änderungen der Geschwindigkeit über einen Bereich von wenigen Mik-
rometern auf, die teilweise durch numerische Simulationen nur schwer zu beschreiben sind. Diese 
Situation stellt an zukünftige Meßverfahren zur Charakterisierung des Strömungsfeldes höchste An-
forderungen bezüglich Orts- und Zeitauflösung sowie der Meßunsicherheit der Geschwindigkeit. 

Für Strömungsmessungen bieten sich laseroptische Meßverfahren an, da sie gegenüber mechanischen 
Verfahren wie der Hitzdraht-Anemometrie oder Pitot-Rohren den Vorteil haben, daß sie nicht-invasiv 
arbeiten. Ein etabliertes Meßverfahren ist die Laser-Doppler-Velozimetrie (LDV), die sich durch eine 
geringe Meßunsicherheit der Geschwindigkeit von 0,1% ... 1%, eine hohe Zeitauflösung und durch 
eine relativ hohe Ortsauflösung von 50 ... 200 µm auszeichnet. Ein LDV stellt prinzipbedingt ein 
Mach-Zehnder-Interferometer dar und unterliegt damit Beugungseffekten wie dem Abbe-Limit. Laser-
Doppler-Velozimeter weisen daher eine Komplementarität auf zwischen hoher Ortsauflösung einer-
seits und geringer Meßunsicherheit der Geschwindigkeit andererseits. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in der Untersuchung des Interferenzstreifensystems eines Mach-
Zehnder-Interferometers hinsichtlich der Einflüsse von Wellenfrontkrümmung sowie zeitlicher und 
örtlicher Kohärenz. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden neuartige Geschwindigkeitsmeß-
verfahren vorgestellt, die sich durch eine deutlich höhere Ortsauflösung z.T. unter dem Abbe-Limit 
und geringen Meßfehlern der Geschwindigkeit auszeichnen.
Es wird gezeigt, wie sich aufgrund der geringen örtlichen Kohärenz der aus einer Multimode-Faser 
emittierten Strahlung ein hochauflösender Laser-Doppler-Sensor realisieren läßt. Das störende Speck-
le-Muster kann durch hohe Intermoden-Dispersion und der Verwendung von Hochleistungs-
Laserdioden mit geringer zeitlicher Kohärenz wirkungsvoll unterdrückt werden. 
Weiterhin werden Sensoren vorgestellt, deren Ortsauflösungen das Abbe-Limit unterschreiten. Ein 
Verfahren benutzt die definierte Verzerrung des Interferenzstreifensystems durch die hohe Dispersion 
einer diffraktiven Linse. Der daraus üblicherweise resultierende große Meßfehler wird durch eine 
Zweiwellen-Technik kompensiert, wodurch eine Positionsbestimmung innerhalb des LDV-
Meßvolumens mit einer Ortsauflösung im sub-Mikrometerbereich erreicht wird. Strömungsgrenz-
schichten lassen sich so ohne mechanische Traversierung des Sensors vermessen. Mit den entwickel-
ten Sensoren wurden Messungen an Grenzschichtströmungen durchgeführt und deren Übereinstim-
mung mit der Theorie gezeigt. 

Es werden neuartige Prinzipien für Laser-Doppler-Sensoren untersucht, charakterisiert und eingesetzt, 
die eine hohe Ortsauflösung im sub-Mikrometerbereich bei gleichzeitiger geringer Meßunsicherheit 
der Geschwindigkeit (<5·10-4) besitzen. Sie weisen damit einen deutlichen Fortschritt gegenüber kon-
ventionellen LDA-Sensoren auf und bieten das Potential für präzise Strömungsuntersuchungen in der 
Mikro- und Nanofluidik. 

Schlagworte: Laser-Doppler-Velozimetrie, Interferometrie, Strömungsmessungen, Ortsauflösung 



ABSTRACT

The flow around rigid objects is of special interest in research as well as for technical developments. 
Optimisation of the flow around air craft wings e.g. leads to a smaller drag force and therefore to re-
duced fuel consumption and pollutant emission. In biomedicine flows through artificial heart valves, 
implanted blood pumps and narrow capillars for lab-on-a-chip applications are of special interest. On 
the oncoming field of micro- and nanofluidics flow structures occur on very small scales. An example 
is the flow from micro nozzles for steering satellites. All mentioned examples have in common that 
the flow exhibits strong changes of the velocity in a range of a few micrometers. Most of these flows 
are difficult to simulate numerically. This situation assigns highest requirements towards future flow 
field measurement techniques concerning temporal and spatial resolution as well as the uncertainty of 
the velocity. 

For fluid flow measurements optical methods are preferred because they are superior to intrusive me-
chanical methods like hot-wire anemometry or Pitot tubes. One of the most established technique is 
laser-Doppler velocimetry (LDV), which offers a low uncertainty of the velocity measurement of 
0.1% ... 1%, high temporal resolution and a relatively high spatial resolution of about 
50 µm ... 200 µm. A LDV can be considered a Mach-Zehnder interferometer and is therefore restricted 
by diffraction effects like the Abbe limit. Laser-Doppler velocimeters exhibit a complementarity be-
tween high spatial resolution and low uncertainty of the velocity measurement.  

The aim of the present work is to investigate the interference fringe system of a Mach-Zehnder inter-
ferometer with respect to wavefront curvature as well as temporal and spatial coherence. Based on the 
results novel principles for velocity measurements are presented which exhibit a lower uncertainty of 
the velocity and a significantly improved spatial resolution below the Abbe-Limit. 
It is demonstrated how due to the poor spatial coherence of the light emitted from a multimode fibre a 
laser-Doppler sensor with high spatial resolution can be realised. The disturbing speckle pattern is 
sufficiently suppressed by a high inter-modal dispersion and the employment of high power laser di-
odes with short coherence lengths. 
Furthermore, sensors are addressed whose spatial resolution subside the Abbe limit. A defined distor-
tion of the interference fringe system is generated by means of a high-dispersive diffractive lens. The 
large measurement error which would usually result is compensated by a two-wavelength technique. It 
allows the determination of the position inside the measurement volume with a spatial resolution in the 
sub-micrometer range. Boundary layers in fluids can be measured without traversing the sensor me-
chanically. Measurements of boundary layers in wind tunnels were performed, which are in agreement 
with the theoretical prediction. 

Novel principles for laser-Doppler sensors were investigated, characterised and applied, which offer a 
high spatial resolution in the sub-µm range combined with a low uncertainty of the velocity measure-
ment (<5·10-4). The sensors exhibit a significant progress compared to conventional LDA sensors and 
offer the potential for precise fluid flow investigation in the field of micro- and nanofluidics.  

Key words: Laser-Doppler velocimetry, interferometry, fluid flow measurement, spatial resolution 
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1. KAPITEL. EINLEITUNG

1.1) Problemstellung und Motivation

Grenzschichtströmungen sind von besonderer Bedeutung sowohl für die Grundlagenfor-
schung als auch für technologische Entwicklungen und werden deshalb mit großem Interesse 
und Nachdruck untersucht. Als Grenzschicht ist derjenige Teil einer Strömung definiert, der 
in unmittelbarer Nähe der Oberfläche des umströmten Körpers auftritt. Hier ändert sich die 
Geschwindigkeit i.A. von einem konstanten Wert weit entfernt von dem betrachteten Objekt, 
bis hin zu Null direkt auf der Oberfläche. Je nach Anwendungsfall liegt die Dicke der Grenz-
schicht im Bereich von Millimetern, kann aber insbesondere in der Mikrofluidik bis in den 
Mikrometerbereich hinab reichen. 
Die rasche Entwicklung auf dem Gebiet der Computertechologie hat es in den letzten Jahr-
zehnten ermöglicht, immer komplexere, turbulente Strömungsfelder mit immer höherer Präzi-
sion zu simulieren [1]. Bei der Skalierung zu kleineren Dimensionen in der Mikro- und Na-
nofluidik treten jedoch Effekte auf, aufgrund derer die für Makroströmungen gültigen Model-
le nicht mehr angewendet werden können. Simulationen werden dann ebenfalls für problem-
angepasste Modelle durchgeführt, die jedoch anschließend erst durch das Experiment verifi-
ziert bzw. optimiert werden müssen [1]. Diese Aufgabe stellt höchste Anforderungen an zu-
künftige Sensoren zur Charakterisierung von Strömungsfeldern bezüglich Ortsauflösung, 
Zeitauflösung und Meßunsicherheit der Geschwindigkeit. Für die Untersuchung allgemeiner 
Probleme der Strömungsmechanik und besonders breiter Grenzschichten stehen eine Vielzahl 
von optischen Meßverfahren zur Verfügung [2,3], alle mit spezifischen Vor-, aber auch 
Nachteilen. Ein etabliertes Meßverfahren ist die Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) [4,5], 
die sich aufgrund der quasi-punktförmigen Messung durch eine hohe Ortsauflösung von ca. 
50..200 µm und hohe Zeitauflösung auszeichnet und deren Prinzip bereits vier Jahre nach 
Erfindung des Lasers erstmals experimentell gezeigt wurde [6]. Die Auflösung kommerzieller  
LDA-Geräte ist für viele Anwendungsfälle ausreichend, für die Lösung vieler Problemstel-
lungen insbesondere aus der Mikro- und Nanofluidik werden jedoch deutlich höhere Ortsauf-
lösungen gefordert. Im folgenden sollen einige konkrete Beispiele genannt werden, bei denen 
hochauflösende Messungen unabdingbar sind: 

Flugzeugtragflächen. Die Umströmung einer Tragfläche ist in Abb. (1.1) dargestellt. Im 
vorderen Teil ist die Grenzschichtströmung zunächst noch laminar, in einem bestimmten 
Bereich xU tritt jedoch ein laminar-turbulenter Strömungsumschlag (Transition) auf. Da in 
turbulenten Grenzschichten ein deutlich höherer Reibungswiderstand auftritt, ist man be-
strebt, die Grenzschicht über einen möglichst großen Bereich laminar zu halten. Durch ei-
ne Optimierung des Tragflächendesigns lassen sich so der cw-Wert und damit der Treib-
stoffverbrauch und Schadstoffausstoß verringern [7]. Ähnliche Betrachtungen gelten für 
die Umströmung von Schiffsrümpfen und Kraftfahrzeugkarosserien. 
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Abb. (1.1): Laminar-

turbulenter Strömungs-

umschlag (Transition) an 

einer Flugzeugtragfläche. 

Der Reibungswiderstand 

kann verringert werden, 

indem die Strömung über 

einen möglichst großen 

Bereich laminar gehalten 

wird.

Flugzeugturbinen. Der Wirkungsgrad eines Axialverdichters („Turbine“) hängt maßgeb-
lich von der Spaltbreite zwischen den äußeren Schaufelblättern und dem Gehäuse ab, die 
in der Größenordnung von einem Millimeter liegt. Je kleiner der Spalt, umso besser ist der 
Wirkungsgrad. Der Abstand ist jedoch nicht konstant, sondern variiert aufgrund von Zent-
rifugalkräften und Abnutzung. Zur Optimierung des Axialverdichters ist die genaue 
Kenntnis der Spaltströmung notwendig. 

Mikrofluidik. Praktisch alle Elemente der Makrofluidik werden auch in der Mikrofluidik 
verfolgt, z.B. Mikroreaktoren, -mischer, -ventile, usw. Abb. (1.2) zeigt eine Mikrodüse, 
die für die Positionssteuerung von Satelliten entwickelt wurde [8]. Durch einen definierten 
Impulsübertrag durch den Rückstoß der Düse kann ein Satellit in Position gebracht bzw. 
gehalten werden. Die Abmessungen der Düse betragen ca. 35 µm x 200 µm. Die Strö-
mung aus derart kleinen Strukturen kann nur schwer simuliert werden, da, wie oben be-
reits angedeutet, bestimmte Modellannahmen bei der Skalierung nicht mehr angewendet 
werden können. Beispielsweise kann die Kontinuumsannahme der für die Berechnungen 
zugrundeliegenden Navier-Stokes-Gleichungen nicht mehr erfüllt sein, da sich in einem 
Volumenelement der Simulation nur noch wenige (in einem Würfel von 10 nm Kanten-
länge nur noch 30) Gasmoleküle befinden und somit Diskretisierungseffekte auftreten [3]. 
Eine experimentelle Verifikation mit hoher Ortsauflösung ist daher unerläßlich.

Abb. (1.2): Rasterelektronenmikroskop-

Aufnahme einer Miniatur-Düse, die für 

die Positionssteuerung von Satelliten ent-

wickelt wurde. Die Abmessungen der 

durch anisotropes Ätzen von Si hergestell-

ten Düse betragen ca. 35 µm x 200 µm. 

Entnommen aus [8]. 

Turbulenzforschung. Turbulenz ist eines der letzten noch nicht komplett untersuchten 
Phänomene der klassischen Physik. Aktueller Forschungsgegenstand ist hier z.B. die Ab-
hängigkeit der Energie-Dissipationsrate von der Reynoldszahl in turbulenten Grenzschich-
ten [9,10]. Als Maß für die Feinstruktur der Turbulenz gilt die sog. „Kolmogorov-Länge“ 
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[11], die anschaulich die minimale Wirbelgröße angibt. Je nach Randbedingungen kann 
diese bis in die Größenordnung von 10 µm hinabgehen. Geschwindigkeitssensoren müs-
sen mindestens diese Länge auflösen können [9]. 

Biomedizin. Auch in der Biomedizin besteht ein vielfältiger Bedarf an Strömungsmes-
sungen, insbesondere an Blutströmungen. Beispiele sind hier Strömungsuntersuchungen 
an krankhaften Adererweiterungen (Aneurysma), an Bifurkationen der feinverästelten 
Bronchien in der Luftröhre, an Herzklappen und implantierten Blutpumpen. Hochaufge-
löste Geschwindigkeitsmessungen in Arterien können einen Beitrag zum Verständnis der 
Entstehung von Arteriosklerose liefern [3]. Von grundlegendem Interesse ist die Strö-
mung von Blut als nicht-Newtonsches Fluid. Für Newtonsche Fluide besteht ein direkter 
linearer Zusammenhang zwischen dem Geschwindigkeitsgradienten an einer Wandung 
und der auf die Wand wirkenden Schubspannung (Newtonsches Gesetz der Viskosität). 
Im Fall von Blut gilt diese Linearität bei kleinen Reynoldszahlen nicht mehr. Es kommt 
zu einer Entmischung der roten Blutkörperchen, wodurch die Viskosität abhängig wird 
vom Geschwindigkeitsgradienten.

Allen genannten Beispielen ist gemein, daß für eine meßtechnische Erfassung des Strömungs-
feldes Sensoren mit hoher Ortsauflösung im µm-Bereich, geringen Meßunsicherheiten der 
Geschwindigkeit, sowie teilweise hoher zeitlicher Auflösung erforderlich sind. Im folgenden 
Abschnitt werden typische Strömungsmeßverfahren vorgestellt sowie deren Grenzen aufge-
zeigt.

1.2) Stand der Technik

Experimentelle Untersuchungen an Strömungsfeldern können mit „klassischen“ Methoden 
durchgeführt werden wie z.B. dem Pitot-Rohr, bei welchem von dem Staudruck auf die Ge-
schwindigkeit geschlossen wird. Bei Hitzdraht-Anemometern wird die Geschwindigkeit 
durch pro Zeiteinheit abtransportierte Wärmemenge bestimmt. Solche mechanischen Verfah-
ren sind jedoch invasiv, d.h. durch ihre Anwesenheit verändern sie selbst das zu untersuchen-
de Strömungsfeld. Hitzdraht-Anemometer leiden zudem an systematischen Fehlern, sobald in 
der Nähe von Körpern gemessen wird, die eine signifikante Wärmeleitung aufweisen [12].  
Ultraschall-Velozimeter arbeiten berührungslos und nicht-invasiv, bieten aber nur eine gerin-
ge Ortsauflösung und eine mäßige Genauigkeit der Geschwindigkeit von ca. 0,2%-2% [3]. 
Aus diesen Gründen werden heutzutage laseroptische Meßverfahren bevorzugt, die ebenfalls  
nicht-invasiv sind, aber aufgrund der kürzeren Wellenlänge eine deutlich höhere Ortsauflö-
sung besitzen. Da Fluide i.A. homogen sind, führt man der Strömung in definierter Weise 
kleine Teilchen zu („seeding“), deren Streulicht die Meßinformation liefert. Eine detaillierte 
Übersicht zu laseroptischen Meßmethoden findet sich in z.B. [2,3]. 
Als ein etabliertes Ganzfeld-Meßverfahren ist zunächst die Particle-Image-Velocimetry 
(PIV)-Technik zu nennen, die mit zwei intensiven Laserpulsen in einem definierten Zeitab-
stand das Strömungsfeld beleuchtet und als Kamerabilder aufzeichnet. Durch eine Korrelation 
der beiden Bilder kann auf die Geschwindigkeitsverteilung geschlossen werden. Die erreich-
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bare Ortsauflösung hängt von vielen Faktoren ab, u.a. der Dichte der Seeding-Teilchen, der 
Größe des Auswertefensters bei der Korrelation oder dem Abbildungsmaßstab der Optik. 
Meinhart et al. [13] haben ein PIV-System mit einer Ortsauflösung von wenigen Mikrometern 
entwickelt („µ-PIV“). Mit Seeding-Teilchen von 200 nm Durchmesser wurden Geschwindig-
keitsmessungen in einer lediglich 20 µm breiten Grenzschicht durchgeführt. Die Technik ist 
jedoch durch das Abbesche Beugungslimit auf eine Ortsauflösung im Mikrometerbereich be-
schränkt, was mit der Verwendung von hochaperturigen Abbildungsobjektiven und geringen 
Arbeitsabständen verbunden ist. Ferner verhindert die relativ hohe Auslesezeit der verwende-
ten CCD-Kameras eine hohe Zeitauflösung. 
Ein auf dem Doppler-Effekt basierendes, etabliertes Meßverfahren ist die Laser-Doppler-
Anemometrie (LDA) [2,4,5], die sich durch eine hohe Orts- und Zeitauflösung auszeichnet. 
Hier wird die Mie-Streuung an einem System aus nahezu parallelen Interferenzstreifen ge-
nutzt, das sich im Schnittvolumen zweier sich kreuzender, kohärenter Laserstrahlen ausbildet. 
Die Geschwindigkeit ergibt sich aus dem Produkt des Interferenzstreifenabstandes und der 
aus dem Streulichtsignal ermittelten Dopplerfrequenz. Ein LDA ist ein quasi-puntkförmiger 
Sensor, der für die Vermessung eines kompletten Geschwindigkeitsfeldes mechanisch traver-
siert werden muß. Die Ortsauflösung wird durch die Größe des Meßvolumens, d.h. des 
Schnittvolumens der Laserstrahlen, bestimmt, die üblicherweise in der Größenordnung von 
0,1·0,1·1 mm3 liegt. Diese ist ausreichend für viele Anwendungen, jedoch werden für die 
Vermessung von schmalen Grenzschichten insbesondere für die Mikro- und Nanofluidik und 
für die Turbulenzforschung deutlich höhere Ortsauflösungen gefordert. Eine Steigerung der 
Ortsauflösung kann üblicherweise durch folgende Methoden erreicht werden: 

Verringerung des Detektionsvolumens  (Modifikation der Empfangsoptik) 
Verkleinerung des Meßvolumens (Modifikation der Sendeoptik) 

Im ersten Fall werden meistens eine konfokale Abbildungen und Lochblenden vor dem De-
tektor verwendet [14], die den Detektionsbereich einschränken und so die Ortsauflösung 
verbessern. Diese Methode schneidet jedoch Teile des Signals weg, so daß z.B. weniger Sig-
nalperioden für die Frequenzmessung zur Verfügung stehen, was auf Kosten der Meßunsi-
cherheit der Geschwindigkeit geht. 
Der zweite Fall kann durch die Verwendung einer kurzbrennweitigen Linse zur Strahlfokus-
sierung realisiert werden [15,16]. Dieses führt einerseits zu einer Vergrößerung des Schnitt-
winkels und zu einer Reduzierung des Strahldurchmessers, so daß insgesamt die Meßvolu-
mengröße reduziert wird. Andererseits wird die Anzahl der Interferenzstreifen reduziert und 
die von der Wellenfrontkrümmung des verwendeten Gaußschen Strahls verursachte Variation 
des Streifenabstandes erhöht, was zu einer größeren Meßunsicherheit der Geschwindigkeit 
führt. Es kann in der Tat gezeigt werden, daß eine Komplementarität besteht zwischen hoher 
Ortsauflösung einerseits und geringem Meßfehler der Geschwindigkeit andererseits (siehe 
dazu Kap. 3). Grund dafür sind Beugungseffekte wie das Abbe-Limit. 

Dieser Sachverhalt bildet die Motivation für die vorliegende Arbeit. Ein LDA entspricht in 
seinem Aufbau einem Mach-Zehnder-Interferometer (MZI), das durch Strahlteilung, Führung 
der beiden Teilstrahlen auf unterschiedlichen optischen Wegen und anschließender Strahlver-
einigung charakterisiert ist. Das Ziel dieser Arbeit liegt in der Untersuchung der Einflüsse von 
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Wellenfrontkrümmung sowie zeitlicher und örtlicher Kohärenz auf das Interferenzstreifensys-
tem eines Mach-Zehnder-Interferometers. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen werden 
neuartige Prinzipien für Laser-Doppler-Sensoren abgeleitet, charakterisiert und eingesetzt, die 
sich durch eine hohe Ortsauflösung im Submikrometerbereich bei gleichzeitig geringer Me-
ßunsicherheit der Geschwindigkeit auszeichnen.
Es wird ein Laser-Doppler-Sensor vorgestellt, der auf der Verwendung von Hochleistungs-
Laserdioden und Multimode-Fasern basiert. Dazu wird die aus einer Multimode-Faser emit-
tierte Strahlung hinsichtlich der örtlichen Kohärenz und des störenden Speckle-Musters unter-
sucht. Es wird gezeigt, wie der Speckle-Effekt wirkungsvoll unterdrückt werden kann und wie 
sich mit Multimode-Strahlung ein hochauflösender und präziser Laser-Doppler-Sensor reali-
sieren läßt. 
Weiterhin werden zwei Sensoren basierend auf einer Zweiwellenlängen-Technik vorgestellt, 
deren Ortsauflösungen das Abbe-Limit unterschreiten. Diese Verfahren ermöglichen eine 
Positionsbestimmung innerhalb des LDV-Meßvolumens, so daß Ortsauflösungen im Submik-
rometerbereich erreicht werden.  
Sie weisen damit einen deutlichen Fortschritt gegenüber konventionellen LDA-Sensoren auf 
und bieten das Potential für vielfältige Anwendungen in der Mikro- und Nanofluidik. 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: 
In Kapitel 2 werden kurz die Grundlagen der Laser-Doppler-Anemometrie behandelt. Die 
Beschreibung des Doppler-Effektes erfolgt sowohl über die Frequenzverschiebung und 
optischen Überlagerungsempfang als auch alternativ durch das Interferenzstreifenmodell.
Das LDA wird hier noch mit idealisierten Eigenschaften behandelt und seine Analogie 
zum Mach-Zehnder-Interferometer aufgezeigt. 
In Kapitel 3 werden die Idealisierungen aufgehoben. Es wird gezeigt, wie Wellenfront-
krümmung und Kohärenz das Interferenzstreifensystem eines Mach-Zehnder-
Interferometers beeinflussen. 
Kapitel 4 beschreibt die Entwicklung neuartiger Laser-Doppler-Sensoren mit hoher Ort-
sauflösung, deren Prinzipien auf den in Kap. 3 gewonnenen Erkenntnissen beruhen. Die-
ses Kapitel bildet den Hauptteil der vorliegenden Arbeit. 
In Kapitel 5 werden kurz experimentelle Methoden zur Charakterisierung des Interferenz-
streifensystems behandelt. 
Kapitel 6 beschreibt den Einsatz neuartiger Laserquellen für die LDA-Technik. Es wird 
ein Überblick über die Anforderungen von Lichtquellen für die Meßtechnik gegeben. Als 
neue Lichtquellen werden Scheibenlaser, Faserlaser sowie Breitstreifen-Laserdioden vor-
gestellt. 
Kapitel 7 beschreibt die Anwendung der entwickelten Sensoren für hochauflösende 
Strömungsgeschwindigkeitsmessungen. Dazu werden zunächst die Grundgleichungen der 
Strömungsmechanik rekapituliert und Rohrströmungen und wandnahe Grenzschichtströ-
mungen diskutiert. Es werden Messungen an Grenzschichtströmungen vorgestellt und de-
ren Übereinstimmung mit der Theorie gezeigt. 
Kapitel 8 faßt die Ergebnisse zusammen. 
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2. KAPITEL. GRUNDLAGEN DER LASER-DOPPLER-TECHNIK

Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Beschreibungen der Laser-Doppler-Technik in 
idealisierter Form. Es wird kurz auf die Referenz- und die Differenz-LDA Anordnung einge-
gangen und gezeigt, wie sich die Doppler-Frequenzverschiebung als elektrisches Schwe-
bungssignal von zwei Lichtstrahlen erhalten läßt. Ferner wird eine alternative Beschreibung 
eingeführt, die auf der Entstehung der Dopplerfrequenz aus der Streuung an einem Interfe-
renzstreifensystem basiert. Diese Beschreibung wird dann konsequent für die restliche Arbeit 
benutzt.

2.1) Die Laser-Doppler-Technik 

2.1.1) Der Doppler-Effekt 

Die in dieser Arbeit entwickelten Sensoren zur Geschwindigkeitsmessung basieren auf dem 
Doppler-Effekt, der von Johann Christian Doppler (1803-1853) im Jahre 1842 formuliert 
wurde [17]. Er beschreibt allgemein die Änderung der von einem Empfänger registrierten 
Schwingungsfrequenz durch eine Relativbewegung zwischen einem Sender und einem Emp-
fänger.

Detektor

eL 0, f
eB B, f

v

Laser

Abb. (2.1): Frequenzverschiebung des an einem bewegten Teilchen gestreuten Laserlichtes: 

Doppler-Effekt.

Die Bestimmung der Geschwindigkeit von Strömungen geschieht bei der Laser-Doppler-
Technik indirekt durch Inhomogenitäten innerhalb der Strömung, die als Streuzentren fungie-
ren und deren Streulicht die eigentliche Meßinformation enthält. Streupartikel („tracer partic-
les“, „tracers“, „seeding“) werden meist künstlich in definierter Form der Strömung zuge-
führt, wobei allerdings sicher gestellt werden muß, daß sich die Streuteilchen schlupffrei be-
züglich der Strömung bewegen. Dieses ist bei kleinen Tracerteilchen mit Durchmessern im 
Mikrometerbereich bei nicht zu stark turbulenten Strömungen gewährleistet. Der Doppler-
Effekt tritt bei der Streuung zweifach auf: Zum einen „sieht“ das sich mit der Geschwindig-
keit v bewegende Streuteilchen das dopplerverschobene Laserlicht der Frequenz f0, zum ande-
ren bewegt sich das Streuzentrum ebenfalls relativ zum Beobachter. Für nicht-relativistische 


